一、设备名称：胶片打印机
二、数量：4套  预算单价：0.5万元  预算金额：2万元
三、用途：应用于放射医学影像的图像打印记录，用于患者胶片发放打印使用。
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四、技术规格与要求：
1、空间分辨率：≥1200×2400DPI ，图像分辨率≥600×1200DPI                                                          
2、报告分辨率：≥600DPI                                                               
3、打印速度每小时：≥100张；
4、胶片盒：三个，每盒容量≥100张
     5、成像方式：激光热敏
6、打印尺寸： 14 x 17英寸等
7、接口：标准DICOM3.0
*8、耗材（胶片）要求：所投设备使用胶片必须可在内蒙古自治区医药采购平台上进行采购。必须为集中带量采购目录内产品。提供平台耗材挂网截图作为价格依据。本地区授权配送商需在内蒙古自治区医药采购平台备案且有投标产品配套耗材配送权限。胶片报价保证为全国最低价。

质保期：至少2年
5、 配置与附件：标准配置。
1.标准配置 
六、其他要求

1、质保期要求：≥2年 ，质保期内设备（包含整机及配件等）出现任何故障由乙方提供免费维修，并更换损坏的配件。质保期结束后，对设备提供终生维修服务，只收取配件成本，不收取服务费。
2、维修响应： 2小时内电话响应，24小时到达维修现场。
3、专业工程师免费上门安装、调试、设备及设备使用等技术培训。



